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LE SHOCKWAVE

• Lithrotripsie intravasculaire

• Provoque la fracture de la 
plaque de calcium intimale et 
médiale 

PRINCIPE
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INDICATIONS
- Calcifications profondes et 
superficielles

Artères de gros  et moyens 
calibres

Calcification intra-stent



CONTRE INDICATIONS :
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PRESENTATION DU SHOCKWAVE

PARTIE NON STERILE PARTIE STERILE
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• DM composé à la fois de 
lames rotatives et 
extensibles et d’une 
aspiration active

• Crée donc des lumières 
artérielles concentriques

Principe
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INDICATIONS : 
Ttt de morphologies mixtes : calcium, plaque et thrombus

Sténoses calcifiées

Lésions des artères fémoro-poplitées

Resténoses intra-stent fémoro-poplitées dans les stents 
métalliques auto -expansibles

14



CONTRE- INDICATIONS :

Artère iliaque
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PRÉSENTATION DU JETSTREAM
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INSTALLATION
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SUITE DU TTT

 Ballon actif
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CONCLUSION

Aide au traitement

Rotarex
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